LATITUDE™ Programming System

Rapport créé 10 Mar 2026
Rapport du journal en temps réel

SBostonﬁc

Derniére interrogation bureau
Clentl Date naiss. 18 Mar 2025
Appareil MOMENTUM X4 CRT-D G138/ 384426 |Date implant.
Mode Tachy Surveill. + Trait. 6 Oct 2021
Rapport-1 10 Mar 2026 09:16:38 25mm/s
Sans fil
8A
mvD
CHOC

AP-St AS AP-ST AP-ST AP-ST (AS) AP-ST AP-Sr

880 855 883 820 88 910 64 880

] ] ] ] ] ] ]
T I T T T TT T T
RVP-Sr LVS RVP-Sr RVP-Sr RVP-Sr LVS RVP-Sr RVP-Sr
880 665 930 880 880 603 0
LVP-Sr RVS LVP-Sr LVP-Sr LVP-Sr PVC LVP-Sr LVP-ST
0 748 L] 0 0 678

PVP-

AS AS AS AP-Sr AP-ST AP-Sr
863 825 810 908 848 908
] ] ] ] ] ]
I I I I I I
RVP RVP RVP RVP-Sr RVP-Sr RVP-Sr
803 825 810 908 908 908
LVP LVP LVP LVP-Sr LVP-Sr LVP-Sr
o o 0 0 o o
3868 Version du logiciel : 2.03 © 2026

G138 Version du
micrologiciel : H_v1.00.00(1,01)

Signature du medecin :
Boston Scientific Corporation

ou ses affiliées. Tous droits réservés.
Page 1surl




