Gestionnaire de patients LATITUDE™ - Rapport sur I'EGM en temps réel

Rapport créé : 25 nov. 2025

Date de naissance :
Boston
Scientific

Critéres de recherche :
Mode Tachy : Surveill. + Trait.

Appareil : RESONATE CRT-D G424/521128
Centre : CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI

Derniére transmission du dispositif : 20 sept. 2025 05:01 CEST
Derniére interrogation au cabinet : 12 sept. 2024

Date d'implantation : 09 juil. 2024

Groupe de patients : PATIENTS INACTIFS (Principal)

Age, Gender: ,

EGM temps réel (20 sept. 2025)

EGM affiché a 25 mm par seconde
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